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~R$ 8,2 MM 
Recuperado + 

Agregado

Fraudes eletrônicas intermitentes em medidores de energia.

ENERGISA RO  
ENERGISA MT 

Em um período 
de 12 meses

1.088 
casos

Fraudes em medidores

Não há no mercado um dispositivo que 
detecte fraudes intermitentes 



495

medidores 
fraudados 
analisados

83,0%
Inserção de circuito externo contendo algum
dispositivo de comunicação remota .

Inserção de um circuito eletrônico, geralmente
um switch programável .13,4%

Adulteração da resistência do canal de
tensão/corrente .2,9%

“By -pass ” direto do canal de corrente. 0,7%

Principais Fraudes Eletrônicas



É possível criar um equipamento de baixo custo (equivalente ao 
verificador metrológico de mercado que consiga comparar a diferença 

entre as características (DNA Digital) de um medidor bom e um medidor 
com fraude intermitente e acertar quando há fraude eletrônica.

O método: DNA Digital

Medidor de 
referência 

original      
sem fraude

Medidor em 
comparação 
com fraude

A Hipótese do P&D - Confirmada



Etapa 1. Teste conceito da
metodologia de DNA Digital e
construção do primeiro protótipo
funcional

Testes : Em laboratório e em
campo, com coleta de feedback
do time e consolidação de
melhorias para a versão final .

Protótipo – Analisador de Fraudes



Etapa 2 . Implementação das melhorias e 
construção protótipo com duas funções 
integradas, sendo capaz de identificar 
fraudes intermitentes (metodologia DNA 
digital) e fraudes permanentes (verificação 
metrológica)
Testes : Em laboratório e campo

Integração VAR -Scan



80
MODELOS DE MEDIDORES

100%
DE TAXA DE 

ACERTO35
FRAUDES INTERMITENTES 

CONFIRMADAS

242
MEDIDORES IRREGULARES 

RETIRADOS

2.478
INSPEÇÕES REALIZADAS

2ª Etapa - Teste em Campo



Protótipo V1 Protótipo V2 MVP V3 MVP V4 (com melhorias)

Teste 
conceitual da 
metodologia 

de DNA 
Digital

Integração das 
funcionalidades 

de fraude 
eletrônica e 
verificação 

metrológica

Testes em 
massa em 

laboratório e 
campo para 

validação 
funcional e 
usabilidade

Integração com 
APP móvel e Web e 
Implementação de 

correções e 
melhorias e 

aumento da massa 
de testes realizados

                        
                     

DNA mais 

preciso

                                   
                     

Alimentação 

pela rede

                      
                 

Integrar verificação 

metrológica
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A e volu ção do VAR Scan



Eng.º Eberson Ricardo Patalo

eberson@energisa.com.br

OBRIGADO!
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